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Glándula prostática y cáncer de próstata

Å Incidencia variable según el contenido

glandular

Å Cáncer más diagnosticado entre la población

española de varones

Å Consumo de una gran cantidad de recursos

en su tratamiento, alcanzando cifras entre

106,7-179,0 millones de euros en la Unión

Europea en 2016



RM Multiparamétrica

Difusión PerfusiónT2



Perfusión

1. Localizador

2. Secuencia anatómica T2 ïFSE

3. Secuencia difusión con varios valores b

4. Secuencia dinámica 3D GRE T1 (LAVA/THRIVE) 

5. Secuencia Post-Gd T1

Protocolos actuales



Secuencia anatómica T2-FSE

ïTE: 80ms (1.5T), 160ms (3T)

ïTR: 3280ms (1.5T), 7665ms (3T)

ïETL: 21 (1.5T), 32 (3T)

ïCampo de visión: 200 x 200mm

ïTamaño de vóxel: 0.4 x 0.4mm

ïEspesor de corte: 3mm

ïMatriz reconstrucción: 512 x 512

Protocolos actuales



Secuencia potenciada en difusión

ïTE: 70-90ms

ïTR: 3000-5000ms

ïCampo de visión: 240 x 240

ïTamaño de vóxel: 0.94 x 0.94mm

ïEspesor de corte: 4mm

ïMatriz reconstrucción: 256 x 256

Protocolos actuales
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Secuencia dinámica de realce con contraste (DCE)

ïTE: 1.6ms

ïTR: 6.1ms

ïÁngulo: 25-35º

ïCampo de visión: 300 x 300

ïTamaño de vóxel: 1.56 x 1.56mm

ïEspesor de corte: 4mm

ïMatriz reconstrucción: 192 x 192

ïDosis habitual: 0.1mmol/kg

ïVelocidad de inyección: 2-4 mL/s

Protocolos actuales



RM multiparamétrica

PerfusiónT2

Análisis de texturas

Difusión

Curtosis

Asimetría

Autocorrelación

Energía

Entropía

···



RM multiparamétrica

Difusión PerfusiónT2

ADC

1000 2000

Valor b

ln
(S

/S
o

)

IVIM

1000 2000

Valor b

ln
(S

/S
o

)

Kurtosis

1000 2000

Valor b
ln

(S
/S

o
)

Stretched diffusion

1000 2000

Valor b

ln
(S

/S
o

)



RM multiparamétrica

PerfusiónT2

Análisis semicuantitativo Análisis farmacocinético

Difusión
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RM multiparamétrica

Procesos implicados en análisis farmacocinético



RM multiparamétrica

Perfusión

- Cálculo del T1

Ángulo 
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